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دستگاه بلولایت پاك سازى آکنه پوزیتیولى کلیر خود را بشناسید 

بلولایت پاك سازى اکنه 
پوزیتیولى کلیر 
راهنماى سریع فارسى 

دریچهــ درماــن بهــ هنگــام 
درماــن اشعــه ى نوــر آبىــ از  

این جا ساطع مى شود 

دریچه درمان  

نـ مى کندــ کهــ  تضمیـ
دستــگاه تنهاــ هنگــام تماــس 
باــ پوسـتـ از خوــد بلولایـتـ 

حسگر تماس با پوست 

دستگاه را روشن/خاموش  
مى کند 

دکمه ى پاور 

وضعیت باترى دستگاه را 
نشان مى دهد 

نمایشگر باترى 

تـ شاــرژ دستــگاه،  جهـ
آن را به کابل USB متصل 

مى کند 

درگاه شارژ   

کمک درمان 

چارچوب ناحیه درمان را روى 
پوست شما مشخص مى کند 

USB مبدل برق و کابل
دستگاه را به پریز برق متصل 

مى کند 

علائم مهم دستگاه 

نشانه تکمیل درمان 

اگر مشکلى در دستگاه پیش آید، این چراغ روشن مى شود. به 
علاوه از دستگاه صداى بوق هشدار ساطع مى شود. 

نشانه ناکافى بودن شارژ 
چراغ نشانگر باترى چشمک زن مى شود. باترى نیاز به شارژ دوباره 
دارد. هنگام که دستگاه به برق متصل شود و در حال شارژ شدن 

باشد، نشانگر باترى پر شدن آن را نمایش مى دهد.  

هنگامى که درمان ناحیه مورد نظر تکمیل شود (پس از 5 دقیقه) 
روشن مى شود. همچنین از دستگاه آهنگى ساطع مى شود و سپس 

بطور خودکار خاموش مى گردد. 

نشانه خطا در دستگاه 

نشانه تکمیل شارژ باترى 
نشانگر باترى، باترى پر (با سه خط) را نمایش مى دهد. دستگاه 

کاملا شارژ شده است و آماده ى استفاده مى باشد. 



از جنگ با اكنه ها نتايج 
بهترى بگيريد 

تـ  تجربهــ ى درماــن باــ بلولايـ
ىـ  پاك ساــزى اكنهــ پوزيتيولـ
تـ  كليرــ را باــ محصوــلات مراقبـ
ىـ كليرــ  پوستــى پوزيتيولـ
دلپذيرترــ كنيدــ. محصوــلات 
مراقبتــ پوستــى پوزيتيولىــ كليرــ 

تـ فرمولهــ  درمان هاــى باــ بلولايـ
شده اند. 

بـ اطلاعاــت بيشتــر  تـ كسـ جهـ
تـ  پيراموــن محصوــلات مراقبـ
پوستــى مقابلهــ باــ اكنهــ ترياــ بهــ 
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 درمان خود را 
3آغاز كنيد 

دريچه درمان را روى پوست 
داخل كمك درمان قرار دهيد.  
دريچه درمان را به طور پيوسته و 
يكنواخت روى سرتاسر ناحيه درمان 
بلغزانيد، به طورى كه به مدت 5 
دقيقه در تماس كامل و مستمر با 

پوست باشد. 
هرگاه كه دستگاه از خود بلولايت 
ساطع مى كند شما صداى كار كردن 

فن دستگاه را مى شنويد. 
هنگامى كه درمان ناحيه مورد نظر 
تكميل شود، نوايى از دستگاه شنيده 
مى شود، نشانگر تكميل درمان 

روشن شده و سپس دستگاه به طور 
خودكار خاموش مى گردد. 

درمان را براى ساير نواحى مورد نياز 
تكرار كنيد.  

تماس نادرست 
با پوست 

حركت و تماس 
صحيح با پوست  

توجه: اگر شما دستگاه را از روى 
پوست برداريد، دستگاه روند 

انتشار نور آبى را متوقف نموده و 
فن دستگاه نيز خاموش مى شود. 
براى ادامه درمان، مجددا دريچه 
درمان را روى ناحيه درمان قرار 

دهيد. 

دستگاه خود را 
2روشن كنيد 

پيــش از قرــار دادن دستــگاه روى 
ناحيهــ موــرد نظرــ، دكمهــ ى پاــور را 
فشاــر داده و سپــس رهاــ كنيدــ. 
پـ از دستــگاه  اكنوــن صدــاى بيـ
شنــيده مى شوــد و دستــگاه آماــده

هـ: اگرــ دستــگاه بهــ برــق  توجـ
متصلــ باشدــ روشنــ نخواهدــ شدــ 
و همچنينــ اگرــ پيــش از روشنــ 
تـ قرــار گيرــد،  شدــن روى پوسـ
فرايندــ درماــن را آغاــز نخواهدــ 
كرــد. از عدــم اتصاــل دستــگاه بهــ 

تماــس باــ پوستــ خوــد اطميناــن 

آغاز به كار 

پيش از اولين درمان 
برــاى اطلاــع از جزئياــت نحوــه كار باــ 
دستــگاه و هشدــارهاى مهمــ ايمنىــ 
لطفاــ دستــورالعمل كاملــ استــفاده از 

شارژ 
بلولايت پاك سازى اكنه پوزيتيولى 
كلير را تا زمانى كه نشانگر باترى 

دستگاه ديگر پر شدن باترى را نشان 
نمى دهد و باترى كامل را نمايش مى
 دهد ادامه دهيد (كمتر از 6 ساعت). 
ممكن است دستگاه شما پيش از 

اولين درمان كاملا پر باشد و نيازى به 
شارژ اضافه نداشته باشد. شارژ اضافه نداشته باشد. 

نحوه درمان 
براى حصول بهترين نتايج، روزى يك
 بار درمان كنيد. جلسات درمانى خود 
را از قلم نياندازيد. با پاك كردن و 

خشك كردن پوست ناحيه مورد نظر، 
درمان خود را آغاز كنيد. 

از كمك درمان 
استفاده كنيد. 

كـ درماــن را برداريدــ و آن را  كمـ
روى ناحيهــ  موــرد نظرــ از پوستــ 
خوــد قرــار دهيدــ تاــ قابىــ دور 
ناحيهــ اى از جوش هاــ و دانهــ
ىـ تشكــيل دهدــ.   هاــى چركـ
كـ  نـ كمـ طـ ايـ ناحيهــ ى وسـ

است.  
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